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ZAMAWIAJACY:

Technikum Lesne w Bialowiezy
ul. Park Dyrekcyjny 1A

17-230 Biatowieza

Tel/fax 85 6812404
tl@@tl.bialowieza.pl
www.tl.bialowieza.pl

OdpowiedZ na pytania
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wyposazenie pracowni biologii w ramach
projektu ,, Technik lesnik — kwalifikacje na start” Cze§¢ 1 Zakup biologicznego mikroskopu
cyfrowego

Pytanie 1:

Czy Zamawiajacy przez okreflenie "zakres ruchu stolika, z uzyciem mechanizmu ostroéci, mm"
"pionowo - 24 mm" rozumie ruch mechanizmu krzyzowego stolika w osiach X i Y? Parametr ruchu
pionowego stolika jest zawarty w punkcie "Regulacja ostrosci" i podany jako 22 mm. Prosimy o
doprecyzowanie specyfikacji.

Odpowiedz:

Tak. Przez okreslenie "zakres ruchu stolika, z uzyciem mechanizmu ostrosci, mm" "pionowo - 24
mm" Zamawiajgcy rozumie ruch mechanizmu krzyzowego stolika w osiach X 1 Y.

Pytanie 2:

Zamawiajacy w zapytaniu podaje konkretny model kamery, jednego producenta. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza inne modele, o podobnych, jesli nie wigkszych mozliwo$ciach niz te podane w wymaganej
specyfikacji?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy dopuszcza inne modele, o podobnych mozliwosciach niz te podane w wymaganej
specyfikacji.

Pytanie 3:

Zamawiajacy podaje bardzo $ciste dane dotyczace wymiaréw stolika, bez informacji o ew.
akceptowalnych odchytach od jego wielkosci. Czy Zamawiajacy dopuszcza mikroskop o wymiarach
stolika 142 x 132 mm, co stanowi mniej niz 5% réznicy wzgledem wymaganego parametru?
Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy dopuszcza mikroskop o wymiarach stolika 142 x 132 mm, co stanowi mniej niz
5% roznicy wzgledem wymaganego parametru.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajgcy dopuszeza mikroskop z wyskalowaniem ruchu mechanizmu mikro 0,004 mm?
Dokladniejsza skala jest w zasadzie potrzebna tylko przy dokonywaniu bardzo precyzyjnych
pomiaréw grubosci obiektow w preparacie.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza mikroskop z wyskalowaniem ruchu mechanizmu mikro 0,004 mm.

Pytanie S:
Czy Zamawiajgcy dopuszeza mikroskop z regulacijg dioptrii w zakresie +/- SDp ?
Odpowiedz:
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Tak. Zamawiajacy dopuszcza mikroskop z regulacjg dioptrii w zakresie +/- 5Dp.

Pytanie 6:

Czy Zamawiajgcy wymaga aby mikroskop mial pelng mozliwos¢ ustawiania o$wietlenia wg. zasady
Koehlera (wyposazony w przystone polowg na kolektorze o$wietlacza)? Ma to szczegdlnie duze
znaczenie przy obserwacji preparatéw pod duzymi powigkszeniami, powyzej 400x.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy wymaga aby mikroskop mial pelna mozliwos$¢ ustawiania os§wietlenia wg. zasady
Koehlera (wyposazony w przystone polowa na kolektorze oswietlacza).

Pytanie 7:

Prosimy o doprecyzowanie punktu "Gwarancja na cale zycie"? Standardowo gwarancja na wiekszos$¢
sprzetu optycznego roznych producentéw wynosi ok. 2 lat z dodatkowa mozliwoscig realizacji
napraw pogwarancyjnych i wsparciem technicznym przez autoryzowany serwis

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga gwarancji min. 24 miesiace.

Prosze o uwzglednienie powyzszej odpowiedzi przy sktadaniu ofert.
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